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Streszczenie
Natychmiastowe zaopatrzenie pacjenta uzu-

pełnieniem protetycznym po zabiegu resekcji 
tkanek podniebienia ma na celu jak najszybsze 
przywrócenie utraconych funkcji oraz przyspie-
szenie procesu gojenia rany przez ochronę miej-
sca operowanego. Rozwój technologii CAD/CAM 
pozwala na precyzyjne planowanie, projektowa-
nie i wytwarzanie uzupełnień protetycznych tak-
że dla pacjentów pooperacyjnych. Dodatkowo 
stworzone wirtualnie projekty są archiwizowane 
i mogą być powtórnie wykorzystane lub modyfi-
kowane zależnie od potrzeb klinicznych. W pracy 
przedstawiono projektowanie natychmiastowej 
płytki obturacyjnej w programie Blue Sky Plan 
4 (Blue Sky Bio, USA) na podstawie skanu we-
wnątrzustnego (Trios 3, 3Shape, Dania) i obra-
zu tomografii komputerowej oraz wytwarzanie 
w technologii druku 3 D w drukarce Asiga Max 
UV 385 (Asiga, Australia) z materiału NextDent 
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Summary
Immediate provision of prosthetic restoration 

to the patient after resection of the palate tissues 
is intended to restore lost functions as quickly 
as possible and accelerate the wound healing 
process by protecting the surgical site. The 
development of CAD/CAM technologies allows 
for precise planning, design, and production of 
prosthetic restorations also for postoperative 
patients. Additionally, virtually created projects 
are archived and can be reused or modified 
depending on clinical needs. The study presents 
the design of an immediate palatal obturator in 
the Blue Sky Plan 4 software (Blue Sky Bio, USA) 
based on an intraoral scan (Trios 3, 3Shape, 
Denmark) and computed tomography image, as 
well as fabrication using 3D printing technology 
in an Asiga Max UV 385 printer (Asiga, 
Australia) from NextDent Denture 3D+ material 
(NextDent, the Netherlands). The virtual design 
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Wstęp

Chirurgiczne leczenie nowotworów podnie-
bienia twardego i miękkiego prowadzi do upo-
śledzenia funkcji, obniżenia komfortu życia 
i zaburzeń estetyki twarzy.1,2,3 Powstały po 
zabiegu ubytek tkanek można uzupełnić chi-
rurgicznie lub z wykorzystaniem uzupełnień 
protetycznych. Natychmiastowe zaopatrzenie 
protetyczne przywraca funkcje, chroni miej-
sce operowane, przyspieszenia proces gojenia 
rany oraz poprawia samopoczucie pacjenta.1,4 

Projektowanie natychmiastowych płytek obtu-
racyjnych na tradycyjnych modelach niejedno-
krotnie nie pozwala na wykonanie uzupełnień 
protetycznych charakteryzujących się akcep-
towalną klinicznie szczelnością oraz retencją 
i stabilizacją na podłożu.5,6 Biorąc pod uwagę 
korzyści wynikające z natychmiastowego za-
opatrzenia pacjentów po resekcji tkanek szczę-
ki uzupełnieniem protetycznym, nieustannie 
poszukiwane są metody pozwalające na precy-
zyjne planowanie, projektowanie i wytwarza-
nie protez dla tej grupy pacjentów.1,7

Rozwój technologii cyfrowych pozwala na 
wewnątrzustną rejestrację danych, tworzenie 
wirtualnych modeli, cyfrowe przetwarzanie ob-
razu oraz projektowanie i wytwarzanie uzupeł-
nień protetycznych. 8-11 Ponadto możliwość ar-
chiwizacji danych dotyczących, m.in. prac pro-
tetycznych pozwala na ich odtworzenie lub mo-
dyfikację według wskazań klinicznych. 8,12-14 
W oprogramowaniu komputerowym można na-
kładać na siebie wiele obrazów, np. skanu we-
wnątrzustnego i badań obrazowych, co pozwa-
la na precyzyjne planowanie zakresu zabiegu 

chirurgicznego i projektowanie uzupełnienia 
natychmiastowego. 1,14,15

Opis przypadku

Pacjentka, lat 38, skierowana została z Kliniki 
Nowotworów Głowy i Szyi Narodowego 
Instytutu Onkologii w Warszawie w celu za-
projektowania i wykonania natychmiastowej 
płytki obturacyjnej przed planowanym zabie-
giem resekcji zmiany nowotworowej z pod-
niebienia po stronie lewej. U pacjentki wyko-
nano skan wewnątrzustny podłoża protetycz-
nego szczęki (Trios 3, 3Shape, Dania) (ryc. 1). 
Do programu Blue Sky Plan 4 (Blue Sky Bio, 
USA) zaimportowano wycisk cyfrowy szczęki 
oraz dane z tomografii komputerowej wyko-
nanej podczas diagnostyki zmiany nowotwo-
rowej. Wirtualny model opracowano zgodnie z 
planowanym zakresem resekcji tkanek (ryc. 2) 
i zaprojektowano płytę protezy z pełnym ob-
turatorem zamkniętym (ryc. 3). Uzupełnienie 
protetyczne wydrukowano w drukarce Asiga 
Max UV 385 (Asiga, Australia) z materiału 
NextDent Denture 3D+ (NextDent, Holandia) 
zgodnie z zaleceniami producenta. Po wy-
drukowaniu, oczyszczeniu z nadmiaru żywi-
cy, kąpieli ultradźwiękowej i końcowej po-
limeryzacji  w dedykowanej lampie UV, za-
montowano klamry ortodontyczne Adamsa 
na zębach 17, 14, 24, 26. Gotowe uzupełnie-
nie protetyczne poddane zostało obróbce przy 
użyciu konwencjonalnych metod i instrumen-
tów w pracowni techniki dentystycznej (ryc. 
4). Bezpośrednio po zabiegu resekcji tkanek 
płytka obturacyjna została wprowadzona na 

of the obturation plate was modified 2 weeks after 
the procedure according to the changes occurring 
in the prosthetic substrate as a result of the post-
resection wound healing.

Denture 3D+ (NextDent, Holandia). Wirtualny 
projekt płytki obturacyjnej 2 tygodnie po zabiegu 
zmodyfikowano zgodnie ze zmianami zachodzą-
cymi w podłożu protetycznym w wyniku gojenia 
rany poresekcyjnej.
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podłoże protetyczne w Oddziale Zabiegowym 
Kliniki Nowotworów Głowy i  Szyi. Pacjentce 
przekazane zostały zalecenia dotyczące za-
sad użytkowania i higieny uzupełnienia oraz 
terminy wizyt kontrolnych. Na wizycie kon-
trolnej 2 tygodnie po zabiegu chirurgicznym 

stwierdzono, iż w przebiegu gojenia rany do-
szło do perforacji błony śluzowej podniebie-
nia miękkiego i powiększenia ubytku tka-
nek poza zasięg płytki (ryc. 5). Zdecydowano 
o wydłużeniu płytki przez modyfikację pro-
jektu przedoperacyjnego. Wykonano skan 

Ryc. 1. Skan wewnątrzustny podłoża protetycznego. Ryc. 2. Opracowany zgodnie z planowanym zakresem 
resekcji tkanek wirtualny model w programie Blue 
Sky Plan 4.

Ryc. 3. Projekt płytki obturacyjnej w programie Blue 
Sky Plan 4.

Ryc. 4. Wydrukowana płytka obturacyjna zaopatrzo-
na w klamry ortodontyczne Adamsa na zębach 17, 14, 
24, 26.

Ryc. 5. Zdjęcia wewnątrzustne po resekcji tkanek. 
A, B, C – zmiany w podłożu zachodzące w ciągu 2 
tygodni po zabiegu (powiększanie się ubytku podnie-
bienia miękkiego), D – zasięg natychmiastowej płytki 
obturacyjnej 2 tygodnie po zabiegu. Ryc. 6. Skan wewnątrzustny – 2 tygodnie po zabiegu, 

zaimportowany do programu Blue Sky Plan 4. 
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wewnątrzustny podłoża protetycznego (Trios 
3, 3Shape, Dania) i zaimportowano go do 
programu Blue Sky Plan 4 (Blue Sky Bio, 
USA) (ryc. 6). Na wirtualnym modelu zwięk-
szono zasięg płytki obturacyjnej zgodnie ze 
zmienionymi warunkami klinicznymi (ryc. 
7). Następnie powtórzono etapy drukowania, 
montażu klamer i polerowania nowego uzu-
pełnienia protetycznego (ryc.8). Płytkę wpro-
wadzono na podłoże protetyczne i regularnie 
dokonywano jej korekt zgodnie ze zmianami 
zachodzącymi na podłożu w wyniku gojenia 
rany poresekcyjnej (ryc. 9). Na wizycie kon-
trolnej 4 tygodnie po zabiegu zaobserwowa-
no zmniejszenie ubytku tkanek podniebienia 
miękkiego (ryc. 10).

Podsumowanie

Pacjenci po zabiegu resekcji tkanek pod-
niebienia powinni być natychmiastowo za-
opatrywani uzupełnieniami protetycznymi, 
które chronią miejsce operowane, przywraca-
ją funkcje i przyspieszają proces gojenia ra-
ny. Natychmiastowe uzupełnienia protetyczne 
u pacjentów z niewielkimi ubytkami podnie-
bienia miękkiego uniemożliwiają przedosta-
wanie się powietrza i pokarmów między ja-
mą ustną i nosową, co przyspiesza gojenie ra-
ny i prowadzi do zmniejszania ubytku tkanek. 
Możliwość wykorzystanie technologii cyfro-
wych pozwala skrócić czas planowania, projek-
towania i wytwarzania natychmiastowych uzu-
pełnień protetycznych, a archiwizacja danych 

Ryc. 7. Projektowanie nowej płytki obturacyjnej przez 
modyfikację zasięgu płytki natychmiastowej w pro-
gramie Blue Sky Plan 4.

Ryc. 8. Wydrukowana zmodyfikowana płytka obtura-
cyjna.

Ryc. 9. Zdjęcie wewnątrzustne - płytka obturacyjna 
na podłożu protetycznym 4 tygodnie po zabiegu re-
sekcji.

Ryc. 10. Zdjęcie wewnątrzustne – widoczne gojenie 
rany poresekcyjnej 4 tygodnie po zabiegu.
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pozwala na ich modyfikację według potrzeb 
klinicznych.
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